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MİKSER TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. Cihaz kan sayımı analizi yapılması için hastadan alınan venöz kan numunesi toplama tüplerinin, 
analiz öncesi numune ile tüp içindeki edta maddesinin karışmasını sağlamak amacıyla 
tasarlanmış olmalıdır. 

2. Cihazın malzemesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. 
3. Cihaz 220V 50-60 Hz. aralığında çalışmalıdır.  
4. Cihaz 30-33 rpm de çalışmalıdır.  
5. Cihazda kullanılan motor gücü 4 W olmalıdır.  
6. Cihazın garanti süresi 2 yıl olmalıdır.  
7. Cihaz CE ile uyumlu olmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


